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Ce travail présente deux dispositifs pour monitorer les paramètres vocaux des professionnels de la voix, soumis à un excessif  charge vocal, c’est à dire l’extension temporelle de l’usage de la voix.
Un nouveau prototype de analyseur portable crée par les Auteurs, appelée VOICE CARE, est comparé avec le dispositif en commerce KAYPENTAX™.
Les dispositifs peuvent être utilisés pour diagnostiquer des maladies du système phonatoire et pour prévenir un usage contre-indiqué de la voix
VOICE CARE est un plancher fondé sur un dispositif portable, alimenté avec des batteries, et un programme de traitement. L’estime du niveau de pression sonore et de la fréquence fondamentale des vibrations induites par les mouvements des cordes vocales  est effectuée par un microphone  à condensateur électret.
L’avantage le plus important de ce dispositif est son coût minimal, que permet  de réaliser des campagnes de mesurage avec nombreux sujets examinés. Les autres avantages sont la garantie de la rapportabilité des paramètres estimés, due à la définition des appropriées procédures de réglage, et la qualification  de ces paramètres  en termes de incertitude de mesure.
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				Ce travail présente deux dispositifs pour monitorer les paramètres vocaux des professionnels de la voix, soumis à un excessif  charge vocal, c’est à dire l’extension temporelle de l’usage de la voix.
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Les dispositifs peuvent être utilisés pour diagnostiquer des maladies du système phonatoire et pour prévenir un usage contre-indiqué de la voix
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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